






















⊕⊖の表示に合わせて左図のよう
に⊖側から矢印の方向に入れてく
ださい。

「年」が点滅し、日付設定になりま
す。P13 「日付・時刻を設定する」の
2に進んでください。

⊕
⊖

電池はコイル状のマイナス接点を上から押さえない
ように正しく入れる。
電池の外装被服を傷付け発熱の恐れがあります。

●電池を取りはずしても、記録された測定値は消去されません。
　ただし、日付・時刻は再設定の必要があります。
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『開始/終了』ボタンを押すか、そ
のまま約60秒待つと自動的に表
示が消えます。

『記録表示』ボタンを長押しす
ると早送りします。
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